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Automatiquement

LOT

Contrôler
Volume
Lot et niveau

T° ambiante 10 mn 30 sec

8 - 10 Fois

Essuyer le rebord du tube
et le bouchon

Vérifier les valeurs
Passeur

Manuellement

TO / TF

1

2 3 4
5

6

2 - 8°C

2 - 8°C

7

Explore the future

Utilisation d’un Sang de Contrôle 
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