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Reactivo de diagnéstico para la determinacién cuantitativa in vitro de urea /
nitrégeno ureico en sangre en suero, plasma y orina mediante colorimetria.

Version de la aplicacion
Suero, plasma:
Pentra C400:

m Urea 1.xx
m BUN 1.xx

ABX Pentra 400:
En todo el mundo excepto en los EE.UU.:

m Urea 4.xx
m BUN 4.xx

Soélo para los EE.UU.:

m Urea 2.xx
m BUN 2.xx

Orina:
Pentra C400:

m Urea-U 1.xx
m BUN-U 1.xx

ABX Pentra 400:
En todo el mundo excepto en los EE.UU.:

m Urea-U 5.xx
m BUN-U 2.xx

Sélo para los EE.UU.:

m Urea-U 2.xx
m BUN-U 2.xx

Uso previsto 2

ABX Pentra Urea CP es un reactivo de diagnéstico para
la determinacién cuantitativa in vitro de la urea/el
nitrégeno ureico (un producto final del metabolismo del
nitrégeno) en suero, plasma y orina de origen humano
que se basa en un test ultravioleta enzimatico que utiliza
ureasa y glutamato deshidrogenasa.

Uso de laboratorios clinicos.

Las mediciones de urea/nitrégeno ureico (NUS) se utilizan
en el diagnéstico y tratamiento de determinadas
enfermedades renales y metabdlicas.

La evaluacion de las variaciones fisiolégicas y patolégicas
de la concentracion de urea/nitrégeno ureico (NUS) en
suero/plasma y orina humanos es Uutil para la deteccién o
el seguimiento de estas enfermedades.

Interés clinico (1, 2)

La urea es el producto final del catabolismo de las
proteinas que contiene nitrégeno. Los estados asociados
a niveles altos de urea en la sangre se conocen como
hiperuremia o azoemia. Se realizan determinaciones
cuantitativas paralelas de la urea y la creatinina para
diferenciar la azoemia prerrenal de la azoemia posrenal.
La azoemia prerrenal, causada por ejemplo por la
deshidrataciéon, el aumento del catabolismo de las
proteinas, el tratamiento con cortisol o la disminucién de
la perfusion renal, conduce a niveles de urea altos,
mientras que los valores de creatinina permanecen dentro
del rango de referencia. En los casos de azoemias
posrenales, provocados por la obstruccion del tracto
urinario, los niveles de ambas sustancias aumentan, pero
el de creatinina en menor grado. En las enfermedades
renales, la concentracién de urea es elevada cuando la

aModificacion: modificacion del capitulo sobre el uso previsto.
bModificacién: modificacién de la marca CE.
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tasa de filiracion glomerular se reduce de forma
significativa y cuando la toma de proteinas es superior a
200 g/dia.

Método (3)

“Ureasa - GLDH’: prueba enzimatica UV.

Ureasa
Urea + 2H,0

> 2NH,*+2HCO;"

GLDH

2-Oxoglutarato + NH4 * + NADH » L-Glutamato + NAD* + H,0O

(GLDH = Glutamato deshidrogenasa)

Reactivos

ABX Pentra Urea CP se presenta listo para su uso.

Reactivo 1 (R1):

TRIS pH 7,8 150 mmol/L
2-Oxoglutarato 9 mmol/L
ADP 0,75 mmol/L
Ureasa =7 kU/L

GLDH (Glutamato deshidrogenasa) =1 kU/L

Reactivo 2 (R2):
NADH 1,3 mmol/L

ABX Pentra Urea CP debe utilizarse siguiendo este
aviso. El fabricante no puede garantizar su
funcionamiento si se utiliza de otro modo.

Manipulacion
1. Retire los dos tapones del casete.

2. En caso de que haya espuma, retirela con una pipeta
de plastico.

Calibrador

Para la calibracién utilice:
ABX Pentra Multical (A11A01652) (no incluido)
10 x 3 mL (liofilizado)
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Control

Para el control de calidad interno utilice:

m ABX Pentra N MultiControl (1300054414) (no
incluido)
10 x 5 mL (liofilizado)

m ABX Pentra P MultiControl (1300054415) (no incluido)
10 x 5 mL (liofilizado)

® Yumizen C Urine Level 1 Control (1300023946) (no
incluido)
6x5mL

® Yumizen C Urine Level 2 Control (1300023947) (no
incluido)
6 x5mL

Cada control debe realizarse diariamente y/o tras una
calibracion.

La frecuencia de los controles y los intervalos de
confianza deben adaptarse a las exigencias del
laboratorio y a las normativas especificas de cada pais.
Deberia seguir las normativas federales, estatales y
locales para someter a prueba materiales de control de
calidad. Los resultados deberan encontrarse dentro de
los limites de confianza definidos. Cada laboratorio
establecera el procedimiento que debera seguirse
cuando los resultados se encuentren fuera de dichos
limites de confianza.

Materiales necesarios, pero no
suministrados

m Analizador automatico de quimica clinica: ABX
Pentra 400 / Pentra C400

m Calibrador: ABX Pentra Multical (A11A01652)

m Controles:
ABX Pentra N MultiControl (1300054414)
ABX Pentra P MultiControl (1300054415)
Yumizen C Urine Level 1 Control (1300023946)
Yumizen C Urine Level 2 Control (1300023947)

m Equipamiento estandar de laboratorio.

Muestra

Este dispositivo esta indicado para la realizacion de
pruebas de la poblacion general.

Tipo de muestra

= Suero.
m Plasma en heparina de litio.
m Orina fresca.
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Los anticoagulantes que no estén incluidos en la lista no
han sido probados por HORIBA y por tanto no se
recomienda su uso para este ensayo.

Estabilidad

Suero, plasma (1)

m A temperatura ambiente: 2 dias
m A 4-8°C: 1 semana

Orina (4)
m A-20°C:4semanassipH<7,0

m A4-8°C: 7 diassipH<7,0
m A20-25°C:2diassipH < 7,0

Valores de referencia

Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de
referencia. Los valores que aparecen en este documento
deben tomarse sélo como pauta.

Suero, plasma (1)

Urea BUN
Adultos: [mg/dL] [mmol/L] [mg/dL]
Global 17 - 43 28-72 7,9-20,2
Muijeres < 50 anos 15-40 2,6-6,7 7,3-18,8
Mujeres > 50 afos 21-43 35-72 9,8 - 20,2
Hombres < 50 afios 19 -44 32-7,3 9,0 - 20,5
Hombres > 50 afios 18 - 55 3,0-9,2 8,4-25,8

Urea BUN
Ninos: [mg/dL] [mmol/L] [mg/dL]
1 -3 afios 11-36 1,8-6,0 51-16,8
4 - 13 afos 15-36 2,5-6,0 7,0-16,8
14 - 19 afios 18- 45 29-75 8,1-21,1

Orina (5)

Urea [mmol/24h] BUN [mg/24h]
430 - 710 1207 - 1993

La sensibilidad clinica y la especificidad, asi como los
valores predictivos positivos y negativos no se suelen
notificar para este analito. Esto se debe, en gran medida,
al hecho de que este analito no es el Unico indicador para
la finalidad prevista y la toma de decisiones sobre el
tratamiento de wun paciente. Para determinar un

diagndstico y un tratamiento, deben utilizarse los
resultados de otras pruebas de quimica clinica rutinarias
junto con otra informacion diagnéstica y la evaluacién del
estado del paciente por parte de un profesional de la
salud especialista.

Conservacion y estabilidad

Estabilidad antes de abrir:

Permanece estable hasta su fecha de caducidad indicada
en la etiqueta si se guarda entre 2-8°C.

Estabilidad después de la apertura:

Consulte el parrafo "Rendimiento en el ABX Pentra 400 /
Pentra C400".

No congelar.

Tratamiento de los residuos €

m Consulte las normas legales locales.
m Este reactivo contiene menos de un 0,1% de azida
sddica como conservante.

Precauciones generales

m Este reactivo estd indicado exclusivamente para el
diagnéstico in vitro profesional.
Para uso en laboratorio.

m Venta exclusiva con receta médica.

m Este reactivo esta clasificado como no peligroso de
conformidad con el Reglamento (CE) N°.1272/2008.

m Reactivo 1 (R1):
Advertencia: Este reactivo se obtiene de sustancias
de origen animal. En consecuencia, se debe tratar
como potencialmente infeccioso y manipular con la
debida precaucién de conformidad con las buenas
practicas de laboratorio (6).

m No pipetee con la boca.

No rellene los reactivos.

m No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las
membranas mucosas.

m Siga las precauciones estandar de laboratorio para su
uso.

m | os casetes de reactivos son desechables y deben
desecharse siguiendo las normas locales legales.

m Consulte la ficha de seguridad (MSDS) del reactivo.

m No utilice el producto si presenta pruebas visibles de
deterioro biolégico, quimico o fisico.

°Modificacion: modificacion del tratamiento de los residuos.
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m No utilice el producto si no se han respetado las
condiciones de almacenamiento recomendadas,
incluida la temperatura.

m El usuario debe haber recibido capacitacion por parte
de un representante de HORIBA antes de intentar
utilizar el dispositivo.

m Es responsabilidad del usuario comprobar que este
documento sea aplicable al reactivo utilizado.

m Para obtener asistencia técnica, puede llamar al
+33 (0)4 67 14 15 16.

m Cualquier incidente grave que se haya producido en
relacion con el dispositivo debera ser comunicado al
fabricante y a la autoridad competente del pais en el
que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Rendimiento en ABX Pentra 400 /
Pentra C400

Variabilidad de lote a lote

La recuperacion de muestras (suero y plasma) realizada
durante el visto bueno del QC de tres lotes de reactivo
consecutivos muestra que la variabilidad entre lotes se
encuentra dentro de las especificaciones: < 10%.

Los datos de rendimiento que se presentan a
continuacion son representativos del rendimiento en los
sistemas de HORIBA.

Suero, plasma

Numero de tests: 220 pruebas

Si el nimero de ensayos solicitados es bajo y el usuario
del ABX Pentra 400 / Pentra C400 desea obtener la
maxima estabilidad del casete en el equipo, HORIBA
recomienda utilizar el consumible XEC232 (kit membrana)
para alcanzar el nimero de ensayos citados en esta
informacion.

Estabilidad del reactivo en el equipo

Una vez abierto, el casete de reactivo colocado en el
compartimento refrigerado del ABX Pentra 400 /
Pentra C400 permanece estable durante 70 dias.

Volumen de la muestra: 3,0 yL/prueba

Limite de deteccién

El limite de deteccion se ha determinado siguiendo las
recomendaciones del protocolo CLSI (NCCLS),
EP17-A2(7) y es de:

Urea: 0,5892 mmol/L (3,54 mg/dL)

NUS: 1,65 mg/dL
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Limite de cuantificacion

El limite de cuantificacion se ha determinado en
consonancia con el protocolo CLSI (NCCLS), EP17-A2 (7)
y es igual a:

Urea: 0,99 mmol/L (5,95 mg/dL)

NUS: 2,78 mg/dL

Exactitud y precision

Repetibilidad (precision intraensayo)

Repetibilidad segun las recomendaciones que figuran en
el protocolo Valtec (8) con muestras analizadas 20 veces:

m 2 controles
m 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

Valor medio
Urea % CV
mmol/L mg/dL

Muestra de 6,68 40,1 2,27
control 1

Muestra de 25,93 155,6 1,66
control 2

Muestra 1 2,15 12,9 2,76
Muestra 2 7,43 44,6 1,58
Muestra 3 30,45 182,7 1,80

Valor medio (mg/dL) o
NUS % CV

Muestra de 18,7 207
control 1

Muestra de 72.8 1,66
control 2

Muestra 1 6,0 2,76
Muestra 2 20,9 1,58
Muestra 3 85,5 1,80

Reproducibilidad (precision total)

Reproducibilidad segun las recomendaciones que figuran
en el protocolo CLSI (NCCLS), EP5-A2 (9) con muestras
analizadas por duplicado durante 20 dias (2 series por
dia):

m 2 controles
m 2 muestras (niveles medio / alto)
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Valor medio
Urea % CV
mmol/L mg/dL

Muestra de 6,57 39,5 21
control 1

Muestra de 25,54 1534 1,9
control 2

Muestra 1 6,86 41,2 2,1
Muestra 2 24,98 150,1 2,0

Valor medio (mg/dL) o
NUS % CV

Muestra de 18,5 2.1
control 1

Muestra de 717 1.9
control 2

Muestra 1 19,2 2,1
Muestra 2 70,1 2,0

Intervalo de medida

Urea:

El ensayo ha confirmado un intervalo de medicion de 0,99
a 50 mmol/L (5,95 a 300 mg/dL), con una posdilucién
automatica de hasta 250 mmol/L (1500 mg/dL).

El valor méaximo de linealidad del reactivo se ha
establecido en 50 mmol/L (300 mg/dL) de acuerdo con
las recomendaciones del protocolo EP06-Ed2 del CLSI
(NCCLS). (10).

NUS:

El ensayo ha confirmado un intervalo de medicion de 2,78
a 140,3 mg/dL, con una posdilucion automatica de hasta
701,5 mg/dL.

El valor méaximo de linealidad del reactivo se ha
establecido en 140,3 mg/dL de acuerdo con las
recomendaciones del protocolo EP06-Ed2 del CLSI
(NCCLS) (10).

Correlacion

Muestras de paciente: Muestras de Suero

Numero de muestras de paciente: 130

Las muestras se correlacionan con un reactivo comercial
tomado como referencia siguiendo las recomendaciones
del protocolo EP09c (11) del CLSI (NCCLS).

Urea: los valores oscilaron de 1,11 a 49,46 mmol/L (6,67
a 297,06 mg/dL).

NUS: los valores oscilaron de 3,12 a 138,81 mg/dL.

La ecuaciéon de la recta alométrica obtenida con el
procedimiento de regresion Passing-Bablok (12) es:

Urea:

Y = 0,9856 x - 0,0282 (mmol/L)

Y =0,9856 x - 0,169 (mg/dL)

con un coeficiente de correlacion r2 = 0,995
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NUS:
Y =0,9856 x - 0,079 (mg/dL)
con un coeficiente de correlacién r2 = 0,995

Interferencias

Hemoglobina: Sin interferencias significativas hasta
una concentracion de 267 pmol/L
(460 mg/dL).

Sin interferencias significativas hasta
una concentracién de triglicéridos de
5,72 mmol/L (500 mg/dL).

Sin interferencias significativas hasta
una concentracion de 380 pmol/L
(22,23 mg/dL).

Sin interferencias significativas hasta
una concentracion de 400 pmol/L
(23,4 mg/dL).

Triglicéridos:

Bilirrubina total:

Bilirrubina
directa:

Young ha indicado otras limitaciones recogidas en una
lista de medicamentos y variables preanaliticas de los
cuales se sabe que afectan a esta metodologia (13, 14).

Estabilidad de la calibraciéon

El reactivo se calibra a Dia 0. La estabilidad de la
calibracion se verifica sometiendo a prueba 2 controles.
La estabilidad de la calibracion es de 8 dias.

Nota: Se recomienda ejecutar una nueva calibracion si se
cambia de lote de reactivo o si los resultados del control
de calidad exceden el intervalo establecido.

Orina

Numero de tests: 220 pruebas

Si el nimero de ensayos solicitados es bajo y el usuario
del ABX Pentra 400 / Pentra C400 desea obtener la
maxima estabilidad del casete en el equipo, HORIBA
recomienda utilizar el consumible XEC232 (kit membrana)
para alcanzar el numero de ensayos citados en esta
informacion.

Estabilidad del reactivo en el equipo

Una vez abierto, el casete de reactivo colocado en el
compartimento refrigerado del ABX Pentra 400 /
Pentra C400 permanece estable durante 70 dias.

Volumen de muestra: 3,0 pL/prueba

Limite de deteccion

El limite de detecciéon se ha determinado siguiendo las

recomendaciones del protocolo CLSI (NCCLS),
EP17-A2(7) y es de:
Urea: 9,8828 mmol/L (59,35 mg/dL)
NUS: 27,75 mg/dL
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Limite de cuantificacion

El limite de cuantificacion se ha determinado en
consonancia con el protocolo CLSI (NCCLS), EP17-A2 (7)
y es igual a:

Urea: 14,82 mmol/L (89,01 mg/dL)

NUS: 42 mg/dL

Exactitud y precision

Repetibilidad (precision intraensayo)

Repetibilidad segun las recomendaciones que figuran en
el protocolo Valtec (8) con muestras analizadas 20 veces:

m 2 controles
m 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

Valor medio
Urea: % CV

mmol/L mg/dL
Muestra de 129,13 775 1,24
control 1
Muestra de 20373 1342 0,74
control 2
Muestra 1 91,55 549 1,76
Muestra 2 173,65 1042 1,44
Muestra 3 521,62 3130 0,72

Valor medio (mg/dL) o

NUS % CV

Muestra de 362 1,24
control 1
Muestra de 627 0,74
control 2
Muestra 1 257 1,76
Muestra 2 487 1,44
Muestra 3 1462 0,72

Reproducibilidad (precision total)

Reproducibilidad segun las recomendaciones que figuran
en el protocolo CLSI (NCCLS), EP5-A2 (9) con muestras
analizadas por duplicado durante 20 dias (2 series por
dia):

m 2 controles
m 2 muestras (niveles medio / alto)
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Valor medio
Urea: % CV
mmol/L mg/dL

Muestra de 128,58 772 3.8
control 1

Muestra de 216,27 1299 4,1
control 2

Muestra 1 198,13 1190 3,4
Muestra 2 547,82 3290 3,1

Valor medio (mg/dL) o
NUS % CV

Muestra de 361 3.8
control 1

Muestra de 607 41
control 2

Muestra 1 556 3,4
Muestra 2 1537 3,1

Intervalo de medida

Urea:

El ensayo ha confirmado un intervalo de medicién de
14,82 a 750 mmol/L (89 a 4500 mg/dL), con una
posdilucion automatica de hasta 3750 mmol/L
(22500 mg/dL).

El valor maximo de linealidad del reactivo se ha
establecido en 750 mmol/L (4500 mg/dL) de acuerdo con
las recomendaciones del protocolo EP06-Ed2 del CLSI
(NCCLS). (10).

NUS:

El ensayo ha confirmado un intervalo de medicién de 42 a
2106 mg/dL, con una posdilucion automatica de hasta
10530 mg/dL.

El valor maximo de linealidad del reactivo se ha
establecido en 2106 mg/dL de acuerdo con las
recomendaciones del protocolo EP06-Ed2 del CLSI
(NCCLS) (10).

Correlacion

Muestras de paciente: orina

Numero de muestras de paciente: 107

Las muestras se correlacionan con un reactivo comercial
tomado como referencia siguiendo las recomendaciones
del protocolo EP09c (11) del CLSI (NCCLS).

Urea: los valores oscilaron de 15,63 a 720,28 mmol/L (94
a 4326 mg/L).

NUS: los valores oscilaron de 44 a 2022 mg/dL.

La ecuacién de la recta alométrica obtenida con el
procedimiento de regresiéon Passing-Bablok (12) es:

Urea:

Y =1,146 x — 4,772 (mmol/L)

Y =1,146 x — 28,662 (mg/dL)

con un coeficiente de correlacion r2 = 0,994
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NUS:
Y =1,146 x — 13,401 (mg/dL)
con un coeficiente de correlacién r2 = 0,994

Interferencias

Hemoglobina: Sin interferencias significativas hasta
una concentracion de 290 pmol/L
(500 mg/dL).

Sin interferencias significativas hasta
una concentracion de 650 pmol/L
(38 mg/dL).

Young ha indicado otras limitaciones recogidas en una
lista de medicamentos y variables preanaliticas de los

cuales se sabe que afectan a esta metodologia (13, 14).

Bilirrubina
directa:

Estabilidad de la calibraciéon

El reactivo se calibra a Dia 0. La estabilidad de la
calibracién se verifica sometiendo a prueba 2 controles.
La estabilidad de la calibracién es de 8 dias.

Nota: Se recomienda ejecutar una nueva calibracion si se
cambia de lote de reactivo o si los resultados del control
de calidad exceden el intervalo establecido.

Factor de conversion (1)

Urea (mmol/L) = Urea (mg/dL) x 0,1665
BUN (mg/dL) = Urea (mg/dL) / 2,14
BUN (mg/dL) = Urea (mmol/L) / 0,3561
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